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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 28825/2025.01

Anilise solicitada por: Agu
Endereco: EN n® | - Feira N

as do Vouga

ova

Descrigiio da amostra: Agua natural doce - superficial

Denominacio da amostra: Rio

IRAC

gereditacdo
e ———

L0in
ISO/AEC 17078
Ensalos

|

Boletim Definitivo

Data de Recolha:

Data de Recepgio:

Data Inic. Andlise:

Data Firm Analise:

27/10/2025
2711012025
27/10/2025
07/11/2025

*#Temperatura (°C):19.5 *4Oxdgénio dissolvide (mg O2/1):8.47
*#Taxa de Saturaghio (%):93.2
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Coliformes fecais PNT MA/M-06 (2025-10-22) 1,7x10? + 47% UECH 00ml =53
Colifarmes lotais PNT MA/M-06 (2025-10-22} 1,2x103 + 44% UECH 00m| R
Escherichia coli (E. coli) PNT MA/M-06 (2025-10-22) 1,710 + 46% UFC/100 ml =
Enterococos I1SO 7899-2:2000 1,4x10% + 29% UFC/100ml i
* Clostridios NF T 90 415 19 ESPOI'DS!ZOH\' .
Suifito-redutores
Clostridium perfringens IS0 14189:2013 94 + 55% UFC/ 1 00ml i
pH PNT MA/FQ-15 (2022-09-29) 6,7 (20 2) 102 Escala de =
Sorensen
Cor NP 627:1972 10 + 4% mg/l PtCo
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 28
dilvicdo
Sdlidos suspensos lotais PNT MA/FQ-17 {2025-05-30) <3,0(l.g.) mg/l —
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 51 +1,8% uSiem —
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 10,0 mg/l CaCO3 —
* Anidrido carbonico livre SMEWW 4500-C02 C 3,7 mg/l -
Oxidabilidade NP 731:1969 2,6 +22% mg/l O2 —
Turvagdo PNT MA/FQ-20 (2022-09-29) 17 +15% UNT -
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) 0,068 +23% mg/l -
Nitratos PNT-MA/FQ2-12 <5,0(.9.) mg NO3/ -
(2024/05/23)
Clorelos PNT MA/FQ-04 (2025-05-30) <10{.9.) mg/l Cl —
* Fosfatos SMEWW 4500 P D 0,08 mg/l P205 -
Azoto amoniacal "Water <0,10 {l.9.) mg NH4/| -
Analysis"-W Fresenius,
K.E.Quentin, W.S {Eds),
ISBN 3-540-17723-X 1988
* Caréncia bioquimica de SMEWW 5210 B 1,9 mg Ol —
oxigénio
Manganés PNT MA/FQ-65 {2023-06-16) 0,012 +17% g/l —
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 28825/2025.01 Boletin Defiitvo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recotha: 27/10/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcao:  27/10/2025
Descrigio da amostra: Agua natural doce - superficial Data Inic. Andlise:  27/10/2025
Denominagio da amostra: Rio Data Fim Analise:  07/11/2025
“#Temperatursa (®C): 19,6 *#Ondgénlo dissolvido (mg O2/M):8,47

“Taxa de SaturacBio (%):93.2

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Ferro PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) 0,18 + (8% mg/| —

* Sofidos suspenses SMEWW 2540 E <3,0 mg/l —

volateis

** Carbono orgdnico tolal CZ_SOP_D05_02_056 1,86 mg/l -

(COT}

** Brometos CZ_SOP_D06_02_068 <0,50 {l.q. mg B/ -

*** Clorofila a rNP 4327.1996 2,3 mg/m’ —
Observagbes:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este, Resultados aplicam-se 2 amostra conforme rececionada.

#:Medigio efectuada "in situ”,

Os resuliados deste relatério referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatorio no poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratorio. O ensaio assinalado com * nio estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaie assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditada. 1.q/LQ: limite de quantificacio. |.dJLD: limite de detecgio. PNT MAIFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interna do Laboratorio Lusigua. U{exp) - Incerteza da medigdo, a incerteza

expandida da medigio apresentada é igual 4 incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,
carresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa i colheita nio estd incluida no valor de U(exp).

No caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pefa colheita seguem as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: imersio direta a cerca de 30 cm, com excegio da colheita de oleos e gorduras, hidrocarbonetos, detergentes e PCB, efetwada na interface
ar-igua.

- Clarifica-se que as 15O 5667-6:2014 e 150 5667-4.20146, se referem a colheita de ensaios fisico-quimicos e que a IS0 [9458:2006 se refere i colheita de ensaios
microbiologicos, apliciveis conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinafados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas 2 colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
comao nio incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.

SMEVYVY: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition. A designacio do ensaio Enterococos é equivalente a Estreptocococos
Fecais.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 28825/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n® | - Feira Nova
Descrigio da amostra: Agua natural doce - superficial

Denominacio da amostra: Rio

aereditagdo
e p——

L0302

150AEC 17013

Ensaky
Boletim Definitive

Data de Recolha: 27/10/2025
Data de Recepciio:  27/10/2025
Data Inic. Andlise:  27/10/2025
Data Fim Anilise:  07/11/2025

*#Temperatura (°C):19,6 *#Ondgénio dissolvido (mg O2):8 47
*#Taxe de Saturaglo (%):93,2
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

O Técnico
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Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 27715/2025.01 de 17/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27715/2025.02

Baletim Definitivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 06/10/2025
Enderecgo: EN n® | - Feira Nova Data de Recepcio:  06/10/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  06/10/2025
Denominagio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Anilise:  05/12/2025

*#Desinfectante Rasldual (mg/i):1.28

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei :
Escherichia coli (E. Coli) SO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0 ]
Amendment 1:2016 [
Bactérias Coliformes I1ISO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0 2
Amendment 1:2016 H
Aménio “Water <0,10l.q.) mg NH4/| 0.50 ]
Analysis"-W.Fresenius g
K E.Quentin, W.S (Eds), n
ISBN 3-540-17723-X 1988 ,;
Numero de coldnias a 1S0 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteracio 3
(22+2) °C 5
Numero de coldnias a ISO 62221999 0 UFC/ml Semalteracio 3
(3612) °C R
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-20) g9 +18% uSlem 2500 2
g
Cor NP 627:1972 <6 {l.9.} mg/t PtCo 20 =
pH PNT MA/FQ-15 (2022-0929) g, (19 2() £02 Escala de 26,5 e 59,5 5
Sorensen i
Manganés PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <10 (l.q.) ug! 50 5
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2025-05-30) 27 +13% mg/l NO3 50 3
Nitntos PNT MA/FQ-12 (2019-04-02) <0,04 (l.q.) mg/l NO2 0.50 g'
Oxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0{.q.) mg O/ 5.0 g
{2019-11-11) equivalente a
1SO 8467:1993
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3 “
diluigio
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-80 (2018-08-17) <1 Factor de 3
diluigio
Turvagdo PNT-MA/ FQ-67 <0,80 {I.9.) UNT 4
(2019-12-18) equivalente a
1SO 7027-1:2016
Clostridium perfringens 180 14189:2013 0 UFCH100ml 0
Antiménio PNT MA/FQ-85 (2023-06-16) <3,0{.q.) pgl 10
Arsénio PNT MA/FQ-85 (2023-06-16) <3,0(l.q.) pg/! 10
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27715/2025.01 de 17/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27715/2025.02

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Endereco: EN n° | - Feira Nova

Descrigio da amostra; Aguas de consumo

Denominagio da amaostra: Reservatorio de Agua Tratada
*#Desinfectante Residual (mgA);1,28

Data de Recolha:
Data de Recepcio:
Data Inic. Analise:

Data Fim Anilise:

aereditagdo
e ——

10302
BOMEC 17015
Ensaks

Baletim Definitivo

06/10/2025
06/10/2025
06/10/2025
05/12/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-08-16) 21 +23% ugfl 200
** Benzeno Cz_SOP_D06_03_155 <0,20 (L.g.) pgfl 10
** Benzo(a)pireno CZ_SOP_D06_03_161 <0,0030 {l.q.) ugh 0,010
** Boro CZ_SOP_D06_02_002 <0,0100 {I.g.) mg/l 1.5
** Bromatos CZ_SOP_D06_02_098 <3,0{l.q.) pghl 10
Calcio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 15 +15% mg/l -
Cadmio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <1,5{.g.) ugh 50
Chumbo PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) 3,0 (L.q.) ug/ 10
** Cianetos €Z_SOP_D06_02_089.A <5 (l.g.) ug/ 50
Clorstos PNT MA/FQ-04 (2025-05-30) <10{l.q.) mg/l CI 250
Cobre PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) <0,10 {l.g.) mg/l 2.0
Crémic PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <6,0 {I.9.) pglt 50
Dureza total PNT MA/FQ-07 (2025-05-30) 38 +24% mg/l CaCO3 —
** 1,2- dicloroetano CZ_SOP_D06_03_155 <0,750 (l.g.} pgl 3.0
Enterococos IS0 7889-2:2000 0 UFC/ 100 m 0
Fluoreto PNT MA/FQ-25 (2025-05-30) 0,30 {1.q.) mg/l 15
Magnésio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 1,4 +13% mg/l —
Mercario PNT MA/FQ-46 (2016-04-07) <0,3 {1.9.) ug/ 1.0
Niguei PNT MA/FQ-85 (2023-08-16) <6,0 {l.q.) pgi 20
** Hidrocarbonetos CZ_S0P_D06_03_161 <0,0200 {.9.) pg 0,10
Aromaticos

Policiclicos(HAPs)- Total

Célculo

** Benzo{b)luoranteno CZ_S0P_D06_03_161 <0,0200 (l.g.) pgll —
** Benzo(k)fluorantenc CZ_SOP_D06_03_161 <0,0200 (l.g.) pg/ —
** Benzo(ghi)perileno CZ_S0P_D06_03_161 <0,0200 (I.g.) pg/ —
** Indeno(1,2,3-cd)pireno CZ_S0P_D06_03_161 <0,0200 (l.9.) pgll o=
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27715/2025.0t de 17/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27715/2025.02

Boletim Definitivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 06/10/2025
Endereco: EN n® { - Feira Nova Data de Recepgiio:  06/10/2025
Descrigiio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  06/10/2025
Denominacio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Anilise:  05/12/2025

“#Desinfectante Residual (mgA):1,28

Ensaio Meétodo Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
** Selénio CZ_SOP_D06_02_o002 <1,0 {l.q.) ng/l 20
** Telraclorostenc e CZ_SOP_D06_03_155 <0,20 (l.q.) pghl 10
Tricloroeteno Célculo
** Telracloroeteno €Z_SOP_D06_03_155 <0,20{l.9.) pg/l =
** Tricloroetena CZ_SOP_D06_03_155 <0,10 {l.q.) ngl —
Sddio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 3,1 +13% mg/| 200
** Tri-halometanos fotal CZ_SOP_D06_03_155 2,75 gl 80
{THM) - Total Célculo
** Clorofdrmio CZ_SOP_DO06_03_155 0,56 pgfl -
** Bromodiclorometano CZ_SOP_D06_03_155 0,78 pg/l -
** Dibromociorometano CZ_SOP_D0o6_03_155 0,96 pg/l —
** Bromoférmio CZ_SOP_D06_03_155 0,45 pgll -
Farro PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <40 {l.g.) pgll 200
Sulfatos "L' Analyse des Eaux", 3,8 + 15% mgf 250

Rodier 10e Edition secgao

7.50.2
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 33,7 mg/l CaCO3 -
** Carbono orgdnico tolal CZ_SOP_D06_02_056 <0,50 {L.q.) mg/l Sem alteracio
(COT)

anormal

** Acritamida CZ_SOP_D06_03_183.A <0,050 (L.q.) pgll 0,10
*a -Total I1ISO 11704:2018 <0,01 {.d.) Bq/t 0,10
** Cloritos CZ_SOP_D06_02_098 <0,0050 {l.q.) mg/l ClO2 0,25
** Cloratos CZ_SOP_D06_02_098 <0,0080 (I.q.) mg/l CIO3 0,25
** Potdssio CZ_SOP_D06_02_002 1,05 mg/l —
Apreciagio:
Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.
Na avaliagio da conformidade dos resultados cam o valor paramétrico, a incerteza da medicio nio foi tida em consideracio.
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27715/2025.01 de 17/10/2025

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27715/2025.02 Eorip Bl

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 06/10/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgdo:  06/10/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  06/10/2025
Denominacio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise:  05/12/2025

*#Desinfectante Residual (mg/):1,28

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Observagdes:

Amaostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se a amostra conforme rececionada,

#:Medigio efectuada "in situ™.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente d amostra analisada. O relatorio nio poderid ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. © ensaio assinafado com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externc com ensaic acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** (oi realizado por
fornecedor externo com ensaic nio acreditado. 1.g/LQ: limite de quantificagio. .dJ/LD: limite de detecgio. PNT MAIFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. U{exp) - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada é igual 3 incerteza-padrao combinada multiplicada por um fator de expansdo k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,
corresponde a um nivel de confianca aproximadamence igual a 95%.

A componente relativa 3 colheita ndo estd incluida no valor de U(exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 2) de agosto.
Ceclaragio de conformidade de ensaios nio acredicados nio estd incluida no dmbito da acreditagio,
Mo caso de o Laboratorio Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observagoes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a IS0 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a IS0 19458:2006 se refere a colheita de ensaios microbiolégicos. apliciveis
conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinalados camo sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusdgua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.

Qs limites de quantificagio dos parimetros obtidos por soma de compostos, nomeadamente, pesticidas, compostos orginicos volitels e hidrocarboneros aromiticos
policiclicos, sio fixados pelo fornecedor externo. Se os resultados parciais forem quantificados, o resultade final corresponderd 3 soma de todos os resultados
quantificados, mesmo que esse resultado seja inferior ac valor de limite de quantificacio fixado para a soma.

Se a actividade alfa total e a actividade beta total forem inferiores a 0,10 Bgfi e 1,0 Bpfi, respetivamente, presume-se que a dose indicativa é inferior ao valor
indicador paramétrico de 0,10 mSv/anc, Mérodo interno equivalente & aquele que tem a mesma drea de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho,
obtendo resultados compariveis ao(s) método(s) normalizado(s} junto indicado(s).

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition.
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27715/2025.01 de 17/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27715/2025.02

Anailise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n® | - Feira Nava
Descrigido da amostra: Aguas de consumo

Denominagio da amostra: Reservatério de Agua Tratada
*HDesinfectante Residual (mgn):1,28

Ensaio Método Resultado

acreditacda
e ——

L0307
1SOAEC 17015
Ensalod

Boletim Definitiva

Data de Recolha: 06/10/2025
Data de Recepcio:  06/10/2025
Data Inic. Anilise:  06/10/2025
Data Fim Anilise:  05/12/2025

U(exp) Unidade Limite Lei

Albergaria-a-Velha, 05 de dezembro de 2025

O Técnico

Toredtion

A Directora do Laboratorio
Margarida Cérte-Real

ﬂuﬁ.mh&tng
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29060/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Endereco: EN n° | - Feira Nova

Descrigio da amostra: Aguas de consumo

Denominagio da amostra: Reservatorio de Agua Tratada
*#Desinfectante Resldual (mg/):1.12

acreditagdo
————

Lol
ISOAEC 17025

Ensates

Baletim Definitive

Data de Recolha:

Data de Recepgio:

Data Inic. Analise:

Data Fim Anilise:

03/11/2025
03/11/2025
03/11/2025
1771172025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEVW\ 2320 8 43,2 mgll CaCO3 -
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16} 25 +213% pg/l 200
Calcio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08)} 19 + 15% mg/| —
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-80 {2018-09-17) <1 Factor de 3
diluvigio
Clostridium perfringens iSO 14189:2013 0 UFC/100mt 0
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 116 + 1 8% pSiem 2500
Cor NP 627:1972 <6 (1.q.) mg/l PtCo 20
Ferro PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <40 {l.q.) gl 200
Manganés PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <10 {l.q.) pg/l 50
Oxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0(l.q.) mg Ot 5.0
{2019-11-11) equivalente a
1SO 8467:1993
pH PNT MA/FQ-15 (2022-09-29) 7,7 (202¢) £0.2 Escala de 26,5 e 59,5
Sorensen
Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0
Amendment 1:2016
Enterococos ISO 7899-2:2000 0 UFCH100 mi 0
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014/ 0 UFCN00 ml 0
Amendment 1:2016
Nomero de colonias a IS0 6222:1999 1 + 200% UFClml Sem alteracio
(22+2) °C
Ndmero de coldnias a ISO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
(36+2) °C
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3
dilui¢io
Turvagso PNT-MA/ FQ-67 <0,80{.q.) UNT 4
(2019-12-18) equivalente a
ISO 7027-1:2016
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 2! de agosto.
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideragio.
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dacreditagdo

Lo
ISDAEC 17028

Ensaios

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29060/2025.01 Baletim Definicivo
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: ~ 03/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  03/11/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  03/11/2025
Denominacio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise; 17/1112025
“#Deslinfectante Residual {mg/):1,12

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Observacdes:

Amastra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada,

#Medicio efectuada “in situ”,

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. Q relatério nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalade com * ndo esti incluido no 3mbite da acreditagio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluido no imbito da acreditacio do Laboratdrio Lusdgua. O ensaic assinalada com *** foi realizado por
fornecedor externo cam ensaio nio acreditado, £q/LQ: limite de quantificagio. I.dJLD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAIFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laberatdrio Lusigua, U(exp) - Incerteza da medigio, a incerteza

expandida da medicio apresentada & igual i incerteza-padrio combinada multiplicada per um fator de expansio k igual 2 2, o que, para uma distribuigio normal,
corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa i colheita nio esti incluida no valor de Uexp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lel n® 69/2023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios ndo acredindos nio estd incluida no ambito da acreditagio,
No caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observagdes:
- Fécnica de colheit: cotheita em torneira.

- Clarifica-se que a I1SO 566752006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 15O 19458:2006 se refere 3 colheita de ensaios microbiclégicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nios ensaios assinalados
como nio incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusdgua a incerteza apresentada contempta apenas a colheita da amostra.

Método interne equivalente é aquele que tem a mesma irea de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados compariveis ao(s)
método(s) normalizado(s} junto indicado(s).
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition.

Albergaria-a-Velha, |8 de novembro de 2025

O Técnico A Directora do Laboratério
Margarida Corte-Real

TSR aagarcha SRS
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L0301
SONEC 17023
s

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29559/2025.01 Sl nIET

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 1071112025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgao:  10/11/2025
Descrigdo da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  10/11/2025
Denominagio da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Analise: LI/1172025

*#Desinfectants Residual (mg/):1.14

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Cofiformes IS0 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Eschenchia coli (E. Coli) IS0 9308-1:2014/ 0 UFCH00 mi 0

Amendment 1:2016
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n* 69/2023 de 21 de agosto.
Ma avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideracio.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este, Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in situ™.

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente i amastra analisada. O relatdrio nio poderi ser reproduzide parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalado com * ndo esta incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua, O ensaio assinafado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no imbito da acreditagio do Laboratério Lusdgua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditade. L.qJLQ: limite de quantificagio. LdJLD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAJFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. U{exp) - Incerteza da medicdo, a incerteza

expandida da medicdo apresentada & igual 3 incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,
corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%.

A compoenente relativa & colheita nio esta incluida no valor de Ufexp),

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 2] de agosto.
Creclaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd incluida no imbito da acreditacio.

Mo caso de o Laboratorio Lusigua ser o responsivel pela colheita seguern-se as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira,

- Clarifica-se que a 150 5667-5:2005, se refere 3 colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 1SO 19458:2006 se refere a colheita de ensaios microbiologicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amestra. Nos ensaios assinalados
como nio incluidos no imbite da Acreditagio do Laboratério Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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Lo3oz
1SOMEC 17023
Ensakoy

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29559/2025.01 R
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/11/2025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgio:  10/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  10/11/2025
Denominagdo da amostra: Reservatério de Agua Tratada Data Fim Andlise: | 1/11/2025

*#Desinfectants Residual (mgA):1.14

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

de Lishoa - Matr, n® NIPC - 507 738950 - Caplal Social. 2 500.000€_ reahzado em 750.000€

drio do Regislo C

Albergaria-a-Velha, 18 de novembro de 2025

Q Técnico A Directora do Laboratdrio

Margarida Cérte-Real

s =N tmniial
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29949/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereg¢o: EN n” | - Feira Nova
Descricdao da amostra: Aguas de consumo

Denominacdo da amostra: Reservatorio de Agua Tratada
*#Desinfectants Residual (mg/):1.26

IRAC

acreditacdo
Lt e

Lo

SO/EC 17023

Lrasis

Boletim Definitivo

Data de Recolha:
Data de Recepgio:
Data Inic. Anidlise:

Data Fim Anailise:

17/1112025
17/11£2025
1771172025
18/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes 1S0O 9308-1:2014/ 0 UFC/100 mi 0

Amendment 1.2016
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1 2014/ 0 UFC/100 ml 0

Amendment 1:2016

Aprecia¢io:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.

Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideragio.

Observag¢des:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada.

#:Medigio efectuada "in situ®,

Os resulrados deste relatdrio referem.-se exclusivamente i amostra analisada. O relatdrio ndo poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizacio expressa
do laboratério, O ensaio assinalado com * nio esta incluido no imbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por

fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com *** fai realizado por

fornecedor externo com ensaia nio acreditado. 1.q/LQ: limite de quantificagio, L.d/LD: limite de detecgio. PNT MAJFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn

indica procedimento interno do Laboratdrio Lusigua. Ulexp) - [ncerteza da medigdo, a incerteza

expandida da medigio apresentada é igual d incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuigio normal,

carresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.
A companente relativa i colheita nio esta incluida no valor de U{exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 6972023 de 2| de agosto.

Declaracio de conformidade de ensaios nio acredicados ndo estd incluida no dmbito da acreditagio.
No caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observagoes:

- Técnica de colheita; colhea em torneira.

- Clarifica-se que a ISO 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO 19458:2006 se refere 4 colheita de ensaios microbiologicos, aplicaveis

conforme os ensaios 3 executar,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como nao incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratorio Lusdgua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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acreditagdo
Loz
1SOMEC 17015
{nsaion
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29949/2025.01 el
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 171112025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio: 17/11/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  17/11/2025
Denominagdo da amostra; Reservatério de Agua Tratada Data Fim Anilise:  18/11/2025
*#Desinfoctants Resldual (mgA):1.26
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Albergaria-a-Velha, 24 de novembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério
Margarida Corte-Real
o gtn it
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SOVIED 1‘}‘2‘2’:
Enu!m_
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 28821/2025.01 S Defiio
Aniilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  27/10/2025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgio:  27/10/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  27/10/2025
Denominagiio da amostra: RPA Data Fim Analise:  17/11/2025
“#Desinfectants Resldual {mg/):0,84
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes ISO 9308-12014/ 0 UFC/00 Ml O
Amendment 1:2016
Amendment 1:2018
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 105 £ 1.8% uSlem 2500
pH PNT MA/FQ-15 (2022-09-29) 8,1 (19 2} £02 Escala de 26,5 e €95
Sorensen
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 373 mg/t CaCO3 —
Calcio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 17 +15% mg/| o
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023.06-18) 53 £ 23% ugh 200
Ferro PNT MAFQ-65 (2023-06-16)  <4q(i.q) ug 200

Apreciacio:

Os parimarros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 2 de agosto.
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideragio.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dades da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se i amostra conforme rececionada.

#Medicio efectuada "in sicu™

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério ndo poderi ser reproduzida parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo esti incluido no imbita da acreditacio do Laboratdrio Lusigua, O ensaio assinalado com ** fol realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluido no dmbito da acreditacdo do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalade com == foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. 1Lq/LQ: limite de quantificacio. 1.dJLD: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAIFQ2-nn @ PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. U(exp) - Incertezs da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada & igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuigic normal,
corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%,

A componente refativa i colheita nio esti incluida no valor de U{exp).
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 28821/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n® | - Feira Nova
Descrigdo da amostra: Aguas de consumo

Denominagio da amostra; RPA
*#Desinfectante Resldual {mg/):0.84

deredftacdo
e m—

Loz
15041EC 17025
Ertalos

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 274102025
Data de Recepgio:  27/10/2025
Data Inic, Analise:  27/10/2025
Data Fim Analise:  17/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n° 69/2023 de 21 de agosto,

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados ndo estd incluida no dmbito da acreditagio,
No caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observaces:

- Técnica de colheita: colheita em torneira,

- Clarifica-se que a 15O 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO 19458:2006 se refere i colheira de ensaios microbioldgicos, aplicivels

conforme os ensaios a executar,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra, Nos ensaios assinalados
coma n3o incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contemp!a apenas a colheita da amostra,

SMEWWV: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition,

O Técnico
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A Directora do Laboratorio
Margarida Corte-Real
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L3
ISO/IEC 17023

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29948/2025.01 SollEn ShH e

Anailise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/1112025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgdo: |7/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Anilise:  17/11/2025
Denominagdo da amostra: RPA Data Fim Analise:  18/11/2025
*#Desinfectante Residual (mgA):0,84
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Baclénias Coliformes 1SO 9308-1:2014/ 0 UEC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014/ 0 UEC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Apreciacio:

Os parimetros anafisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 2| de agosto.
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio ndo foi uda em consideragio.

Observagdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se & amastra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in situ”,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatério nio poderi ser reproduzido parcialmence sem autorizacio expressa
do haboratério. O ensaio assinalado com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acredicado. 1.q/LQ: limite de quantificagio. LdJLD: limite de detecgia, PNT MAFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimenta interno do Laboratério Lusigua. Ulexp) - Incerteza da medi¢io, a incerteza

expandida da medicio apresentada € igual 3 incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuigio normal,

corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa i colheita nio estd incluida no vator de U{exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n" 69/2023 de 2| de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd incluida no imbito da acreditagio.

Nao caso de o Laboratdrio Lusigua ser o responsivel pela calheita seguem-se as seguintes observagdes:

- Tecnica de cotheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a 1SO 5667-5:2006, se refere a colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 150 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiolégicos, apliciveis
conforme os ensaios a execumr,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
coma ndo incluidos no 3mbito da Acreditacio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29948/2025.01 HolstenDeiiuve
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcdo: |7/11/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  17/11/2025
Denominacio da amostra: RPA Data Fim Andlise:  18/11/2025
“#Desinfectante Reslidual (mgA):0.84
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

] de Lisboa = Matr. n® NIPC - 507 738950 - Capdsl Social 2.500.000€, reakzsdo em 750.000€

(=
|
g
o
2
[¥]
Albergaria-a-Velha, 24 de novembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério
Margarida Corte-Real
7
A ‘rfqoukm‘flﬁ:fs
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30307/2025.01 poeti Delink v

Aniilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 24/11/2025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgdo:  24/11/2025
Descrigiio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise;  24/11/2025
Denominagdo da amostra: R/ Data Fim Analise;  25/11/2025

*#Desinfectante Residual {mgA):0,57

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014/ 0 UEC/ 100 mi 0

Amendment 1:2016
Escharichia coli (E. Coli) 1SC 9308-1:2014/ 0 UEC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Apreciacio:

Os parimetros anafisadas cumprem na integra com o Decreto-Lai n® 69/2023 de 2| de agosto,
Na avatiagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medicio nio foi tida em consideragio,

Observacdes:

Amostra eolhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada,

#:Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 4 amostra analisada. O relatdrio nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério, O ensaio assinalado com * nio esti incluido no dmbito da acreditacio do Laboratério Lusdgua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ado incluido no ambito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com == foi realizado por
fornecedor externo com ensaio ndo acreditado, 1.q./LGQ: limite de quantificagio. |.dJLD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAJFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. U{exp) - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada & igual 3 incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,
corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%.

A compaonente relativa i colheita nio estd incluida no valor de Ulexp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n” 69/2023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nio esti incluida no dmbito da acreditagio.

No caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pela colheina seguem-se as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a 150 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que 2 ISO |9458:2006 se refere i colheira de ensaios microbiologicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar,

- Nos ensaios assinalados coma sendo realizados por fornecedor externo a3 incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como nio incluidos no dmbito da Acreditagio do Labaratorio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30307/2025.0! Boletim Definitivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n® | - Feira Nova
Descrigio da amostra: Aguas de consumo

Denominacio da amaostra: RI

Data de Recolha: 24/11/2025
Data de Recepgio:  24/11/2025
Data Inic. Analise: ~ 24/11/2025
Data Fim Anilise:  25/11/2025

*#Desinfectante Residual (mgA):0,57
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Albergaria-a-Velhz, 02 de dezembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratorio

Mod.RO7724
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29560/2025.01 Sl Definiio

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/1172025
Enderego: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  10/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  10/11/2025
Denominagio da amostra: R2 Data Fim Analise:  |1/11/2025
*#Desinfectants Residual {mg).0,74
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes I1SO 9308-1.2014/ 0 UEC/ 100 ml 0

Amendment 1:2016
Escherichia coli (E. Coli) {S0O 9308-1.2014/ 0 UEC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosta.
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medicdo nio foi tida em consideragio.

Observacdes:

Amostra colhida pela Cliente, dados da amosira fornecidos por este. Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada.

#Medicio efectuada "in situ”™

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatdrio nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * nio estd incluido no imbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinatado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nic acreditado, 1.q/LQ: limite de quantificagio. 1.dJ/LD: limite de detecgdo, PNT MAFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua, U(exp} - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medigio apresentada & igual i incerteza-padrio combinada multiplicada par um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distnibuigio normal,

corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%.
A componente relativa 3 colheira nio estd incluida no valor de U{exp).
Limite Lei: Valor Parametrico de acordo com o Decreto-Lei n® 6972023 de 2| de agosto.
Declaragio de conformidade de ensaios nio acrediados nio estd incluida no dmbito da acreditagio.
No caso de o Laboratdrio Lusigua ser o responsivel pela colheia seguem-se as seguintes observagdes:
- Tecnica de colheita: colheita em torneira.
- Clarifica-se que a 150 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO (9458:2005 se refere i colheita de ensaios microbiolégicos, apliciveis
conforme os ensalos 3 executar.
- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como nio incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusdgua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29560/2025.01 Boletim Definitivo

Analise solicitada por: Aguas do Vouga
Enderego: EN n° | - Feira Nova
Descricio da amostra: Aguas de consumo

Denominac¢io da amostra: R2
*#Desinfectants Residual (mgA):0,74

Data de Recolha: 10/11/2025
Data de Recepcio:  10/11/2025
Data Inic. Analise:  10/11/2025
Data Fim Analise: | 1/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Albergaria-a-Velha, 18 de novembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério

o i
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27302/2025.01 de 10/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27302/2025.02

Boletim Definitiva

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  29/09/2025
Endereco; EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  29/09/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise: ~ 29/09/2025
Denomina¢do da amostra: R3 Data Fim Anailise;  25/11/2025

Hora da Colheita:7H35 *#Desinfectante Residual (mg):0.57
Ensaio Método Resultado U{exp) Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli} 1SO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 mi 0
Amendment 1.2016
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0
Amendment 1.2016
Ntimero de coldnias a 1ISO 6222:1999 o UFCImi Sem alteragio
(22£2) °C
Numero de coldnias a 150 6222:1999 o UFC/mi Sem alteracio
{36£2) °C
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 105 +1.8% pSlem 2500
Cor NP 627:1972 <6(l.g.) mgfl PtCo 20
pH PNT MA/FQ-15 (2022-08-29) g3 (22 9C) +0,2 Escala de 26,5 59,5
Sorensen
Manganés PNT MA/FQ-65 {2023-06-18) <10 {L.q.) pg/l 50
Oxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0{l.9.} mg O 50
(20119-11-11}) equivalente a
1SO 8467:1993
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3
diluigdo
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3
diluicio
Turvagéo PNT-MA/ FQ-67 <0,80 {l.q.} UNT 4
(2019-12-18) equivalente a
1SO 7027-1:2016
Clostridium perfringens ISO 14189:2013 0 UFC/100mI 0
Antimonio PNT MA/FQ-65 (2023-06-18) <3,0(.9.) pgfl 10
Arsénio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <3,0(l.q.) pgll 10
** Benzeno CZ_SOP_D06_03_155 <0,20{l.q.) pg/l 1.0
** Boro CZ_SOP_Do6_02_002 <0,0100 (l.q.) mg/| 1.5
** Bromalos CZ_SOP_D08_02_098 <3,0{l.g.) pg/l 10
Célcio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 21 + 15% mg/l —
Céadmio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <1,5(La.) pefl 50
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Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 27302/2025.01 de 10/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27302/2025.02

acreditagdo
pUihaiiabl s LY

10302
ISOAEC 17023

Ensakos

Boletim Definitivo

Anilise solicitada por; Aguas do Vouga Data de Recolha: 29/09/2025
Enderego: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcdo:  29/09/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  29/09/2025
Denominacio da amostra: R3 Data Fim Analise:  25/11/2025

| g Lisboa - Matr n® NIPC - 507 718950 - Capttal Social. 2 500 000€, realzado &m 750.000€

do Registo C:

Hora da Colheita: 7H35 “#Desinfectanta Resldual (mgf):0.57
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
** Cianetos CZ_SOP_D0B8_02_089.A <5 {l.g.) pgh 50
Cloretos PNT MA/FQ-04 {2025-05-30) 1 +13% mg/l CI 250
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2025-05-30) 2,5 +13% mg/l NO3 50
** 1,2- dicloroatano CZ_SOP_D06_03_155 <(,750 {1.9.) pgl 30
Fiuoreto PNT MA/FQ-25 (2025-05-30) <0,30 {l.q.) mg/l 1.5
Mercurio PNT MA/FQ-46 (2016-04-07) <03 ((.q.} pel 1.0
** Telracloroeteno e CZ_SOP_D06_03_155 <0,20 (L.q.) pgl 10
Tricloroeteno Calculo
** Tetracloroeteno CZ_SOP_D08_03_155 <0,20 (l.q.) pg/l —
** Tricloroeteno CZ_SOP_D06_03_155 <0,10 {l.q.) pgll
Sédio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 5,7 +13% mg| 200
** Selénio CZ_S0OP_D06_02_002 <1,0(l.9.) g/l 20
“* Tri-halometanos total CZ_SOP_D08_03_155 20,3 pgh 80
(THM) - Tolal Célculo
* Clorofdrmio CZ_SOP_D06_03_155 4,21 ngll —
** Bromodiclorometano CZ_SOP_DO06_03_155 6,19 ugll L
** Dibromociorometano CZ_SOP_D06_03_155 7,38 pg/l —
** Bromoférmio CZ_SOP_D06_03_155 2,54 pgft —
Sulfatos “L' Analyse des Eaux"”, 6,5 + 5% mght 250

Rodier 10e Edition seccio

7.50.2
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 30,5 mg/ll CaCO3 -
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-15) 23 + 23% gl 200
Enterococos 1SO 7898-2:2000 0 UFC/100 ml 0
Ferro PNT MA/FQ-85 (2023-06-16) <40 (l.g.) pgl 200
** a -Total 1SO 11704:2018 <0,01 {I.d.) B/l 0.10
** Clorilos CZ_SOP_DO06_02_098 <0,0050 {l.g.) mg/l CIO2 0,25
** Cloratos CZ_SOP_D06_02_098 <0,0080 (l.q.) mg/l CIO3 0,25
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27302/2025.01 de 10/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27302/2025.02

Boletim Definitvo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 29/09/2025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgdo:  29/09/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  29/09/2025
Denominacio da amostra: R3 Data Fim Analise:  25/11/2025

Hora da Colheita: 7H35 *#Desinfectants Residual (mgA).0.57

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
** Peslicidas - Total Calculo  CZ_SOP_D03_02 <0,03 (l.q.) ngfl 050
**24-D CZ_SOP_D06_03_182 A <0,030{l.q.) ug/l 0,10
** Bentazona CZ_SOP_D06_03_182.A <0,030{l.q.) ugll 0,10
** Clorpirifos CZ_SOP_D06_03_183 A <0,0300 {1.9.) ug 0,10
** Dimetoato CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030(l.9.) pgh 0,10
** Ometoato CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030 {l.q.) pg 0.10
** Diurdo CZ_SOP_D06_03_183 A <0,030 {l.q.) ug 0.10
** Imidaclorpride CZ_SOP_D05_03_183.A <0,030 {l.q.) ugl 0,10
** Metolacloro CZ_SOP_D06_03_183 A <0,030(1.9.) ug/l 0.10
** MCPA CZ_SOP_D06_03_182 A <0,030 (l.q.} ugl 0,10
** Dimetenamida-P CZ_SOP_D06_03_183 A <0,030 {L.q.) ugl 0.10
** Metabolito M656PHO51 CZ_s0P_D06_03_183.A <0,030 {l.q.) ugfl 0,10
** Metribuzina CZ_S0P_D06_03_183.A <0,030 (l.9.) pgfl 0.10
** Metalaxil CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030 {.g.) ug/ 0,10
** Tebuconazol CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030(l.q.) pgf 0,10
** Terbutitazina CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030 {l.q.) pg) 0.10
** Desetilterbutilazina CZ_SOP_DO06_03_183.A <0,030 {1.q.) ugll 0,10
** Alacloro CZ_SOP_D06_03_183.A <0,030 (L.q.) pgi 0,10
** Glifosato CZ_SOP_D06_03_185A <0,030(L.g.} pell 10
** AMPA CZ_SOP_D06_03_185A <0,030(Lg.) ug/l 0.10
** Oxadiaz&o CZ_SOP_D06_03_183 A <0,030 {l.g.) ugh 0,10

Apreciacido:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 21 de agosta,
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medicio ndo foi tida em consideragao.
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27302/2025.01 de 10/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27302/2025.02 Eauien Dhnitig

Anilise solicitada por; Aguas do Vouga Data de Recolha; ~ 29/09/2025
Endereco: EN n° { - Feira Nova Data de Recepgio:  29/09/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  29/09/2025
Denominacio da amostra: R3 Data Fim Analise:  25/11/2025
Hora da Colheita:7H35 “#Desinfectante Residua! {(mgA).0,57

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Observacdes:

Amaostra colhida pelo Cliente. dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectvada "in sitw™,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatério nio poderid ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo esti incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusdgua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditido e ndo incluide no dmbito da acreditacio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio ndo acreditado. 1.q/LQ: limite de quantificacdo, 1.dJLD: limite de detecgio. PNT MAFQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Man
indica procedimento interno do Laboratorio Lusdgua. U{exp) - Incerteza da medigio, a incerteza

expandida da medigdo apresentada é igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansdo k igual a 2, o que, para uma distribuigio normal,
corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa i colheitl ndo estd incluida no valor de Ufexp).

Limite Lei: Valor Paramérrico de acordo com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto,

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados n3o estd incluida no ambito da acreditagio.

Mo caso de o Laboratério Lusigua ser o responsavel pela colheita seguem-se as seguintes observagSes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a 1SO 5667-5:2005, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbioldgicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.

Os limites de quantificagio dos parimetros obtidos por soma de compostos, nomeadamente, pesticidas, compostos organicos volateis e hidrocarbonetos aromiticos
policiclicos, sio fixados pelo fornecedor externo. Se os resultados parciais forem quantificados, o resultada final corresponderd i soma de todos os resuitados
quantificados, mesmao que esse resultado seja inferior ao valor de limite de quantificagio fixado para a soma.

Se a actividade alfa total e a actividade beta total forem inferiores a 0,10 Bg/l e 1,0 Bp/l, respetivamente, presume-se que a dose indicativa é inferior ac valor
indicador parameétrico de 0,10 mSv/fano. Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho,
obtendo resultados comparaveis ao(s) metodo(s) normalizado(s) junto indicado(s).

SMEWW: Sandard Methods for the Examination of Water and Wastewarter, 24th Edition.
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 27302/2025.01 de 10/10/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 27302/2025.02 Bolscn DEfie
Anilise solicitada por; Aguas do Vouga Data de Recolha: 29/09/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova - Data de Recepgio:  29/09/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise: ~ 29/09/2025
Denominacio da amostra: R3 Data Fim Analise;  25/11/2025
Hora da Coheita:7H35 *#Desinfectante Resldual (mg):0,57
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

ial g Lisboa - Malr. m* NIPC - 507 738950 - Captal Social 2.500.000€. reakzada em 750.000€

s
§
-4
]
(%
Albergaria-a-Velha, 25 de novembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratorio
Margarida Corte-Real
o7
m Maagansba S
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29061/2025.01 e R
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: D rips
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgio:  03/11/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  03/11/2025
Denominacio da amostra: R4 Data Fim Analise: 17/11/2025
*#Desinfectants Residual (mgA):0.68
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 453 mg/l CaCO3 A
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) 43 + 23% pgl 200
Calcio PNT MA/FQ-64 (2023-05-08) 26 + 5% mg/l —
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <] Factor de 3
diluigio
Clostridium perfringens 150 14189 2013 0 UFC/100ml 0
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 118 + 1,8% uSfem 2500
Cor NP 627.1972 <6 {l.g.} mg/l PtCo 20
Ferro PNT MA/FQ-85 (2023-06-16) <40 (l.q.) pg/l 200
Manganés PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <10(.q.) g/l 50
Qxidabifidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0{l.g.) mg O 50
{2019-11-11) equivalente a
ISO 8467.1993
pH PNT MA/FQ-15 {2022-09-29) 8,6 (20 2C) +0.2 Escala de 26.5 e 595
Sorensen
Bactérias Coliformes 1SO 3308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0
Amendment 1:2016
Enterococos 1SO 7889-2:2000 0 UFC/100 ml 0
Escherichia coli (E. Coli) 1S0 9308-1:2014/ 0 UFC/100 mi 0
Amendment 1.2016
Numerp de coldnias a 1S0 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
(2212) °C
Nirmero de colonias a 180 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
(36£2) °C
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3
diluigio
Turvacédo PNT-MA/ FQ-67 <0,80(l.9.) UNT 4

(2019-12-18) equivalente a
I1SO 7027-1:2016

Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.
Na avaliagic da conformidade dos resultados com o valor parametrico, a incerteza da medi¢do nio foi tida em consideragio.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29061/2025.01 patsun Retilize
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 03/11/2025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepcio:  03/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  03/11/2025
Denominagio da amostra: R4 Data Fim Anilise:  17/11/2025
*“#Desinfectanta Residual (mg/):0,66

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Observacgdes:

Amostra cothida pelo Clience, dados da amostra fornecidos por este, Resultados aplicam-se 3 amastra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada “in situ”,

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada, O relatdrio nde poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalade com * nio esti incluido no imbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no Ambito da acreditacio do Laboratério Lusigua, O ensaio assinalade com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. 1.q/LQ: limite de quantificacio. 1.d./LD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. Ufexp) - Incerteza da medigio, a incerteza

expandida da medi¢3o apresentada é igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2. o que, para uma distribuicio normal,
corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa 2 colheita ndo esti incluida no valor de U{exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® £9/2023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd includa no dmbito da acreditagio.
No caso de o Laboratdrio Lusagua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observagdes:
- Técnica de colheita: colheita em torneira,

- Clarifica-se que a ISO 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO 19458:2006 se refere i colheita de ensaios micrabiclogicas, apliciveis
conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externa a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como nio incluidos no dmbito da Acreditagic do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra,

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma area de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados compariveis ao(s)
meétado(s) normalizado(s) junto indicado(s).
SMEWW:; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition.

Albergaria-a-Velha, 18 de novembro de 2025

O Técnico A Directora do Laboratorio
Margarida Corte-Real

N tmmnitn
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29951/2025.01

Anailise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/11/2025
Enderego: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgdo:  17/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  17/11/2025
Denominacio da amostra: R9 Data Fim Andlise:  28/11/2025

*#Desinfectante Residual (mgh):0.68

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Escherichia coli (E. Coli) 1SO 9308-1:2014/ 0 UFC/H 00 mi 0
Amendment 1:2016
Baclérias Coliformes 180 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 1]
Amendment 1:2016
Amdnio "Water <0,10 {l.q.) mg NH4/1 0,50
Analysis"-W.Fresenius,
K.E Quentin, W.S {Eds},
ISBN 3-540-17723-X 1988
Nomero de coldnias a 1S0 6222:1999 ] UFC/ml Sem alteragio
(22:2) °C
Nuomero de coldnias a 1SO 62221999 1 + 700% UFC/ml Sem alteracio
(36+2) °C
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 106 + |.8% uSicm 2500
Cor PNT MA/FQ-05 (2021-03-22) <6 (l.q.) mg/l PrCo 20
pH PNT MA/FQ-15 {2022-09-29} 7.9 (20¢eC) +0,2 Escala de 2652595
Sorensen
Manganés PNT MA/FQ-85 (2023-06-16) <10{l.9.) gt 50
Nitratos PNT MA/FQ-11 (2025-05-30) 34 +13% mg/l NO3 50
Nitritos PNT MA/FQ-12 (2025-10-13) <0,04 {l.g.) mg/l NO2 0,50
Cxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0{L.q.) mg Ol 50
(2019-11-11) equivalente a
1SO 8467:1993
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-08-17) <1 Factor de k!
diluigio
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-80 (2018-09-17}) <] Factor de 3
diluicio
Turvagdo PNT-MA/ FQ-67 <0,80 {l.g.) UNT 4
(2019-12-18) equivalente a
ISO 7027-1:2016
Clostridiumn perfringens 1SO 14189:2013 0 UFC/100ml 0
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) 76 +23% gl 200
Enterococos 1S0 7899-2:2000 0 UFC/100 ml 0
Mercurio PNT MA/FQ-46 (2016-04-07) <0,3 {l.g.) pg/l 1,0
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29951/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova
Descricio da amostra: Aguas de consumo

Denominacio da amostra: R%
*#Desinfectante Residual {mgN):0,68

acreditagdo
g ——

Lo3o2
ISOAEC 17018
Ensaios

Boletim Provisorio

Data de Recolha: 1711172025
Data de Recepgio: 17/11/2025
Data Inic. Analise:  17/11/2025
Data Fim Anilise:  28/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Ferro PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <4 (L.q.) ng/l 200

* Alcalinidade SMEWW 2320 B 38,2 mg/l CaCO3 -

** g -Tolal ISO 11704:2018 0,01 (I.d.) B/l 0.10
Apreciagao:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.

Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medic3o nio foi tida em consideragio.

Observagoes:

Amostra colhida pelo Cliente. dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada.

t#:Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatério referem-se exclusivamente 3 amostra analisada. O relatério nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo estd incluido no imbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com entaio acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ™* foi realizado por
fornecedor externc com ensaio nio acreditado. |.q/LQ: limite de quantificagio. 1.dJLD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-na, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Mnn

indica procedimento interno do Laboratorio Lusigua. U{exp) - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada é igual 3 incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,

corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.
A componente relativa 4 colheita ndo esta incluida no valor de U{exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.

Declaracio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd incluida no dmbito da acreditagio.
No caso de o Laboratorio Lusagua ser o responsave pefa colheita seguem-se as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a 150 5667-5:2006, se refere 3 cotheita de ensaios fisico-quimicos e que a 15O 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiologicos, apliciveis

conforme os ensaios a executar.,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada cortempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusiguea a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29951/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova
Descrigio da amostra: Aguas de consumo

Denominac¢io da amostra: R9
*#Desinfectante Residual (mgA):0.68

acreditagda
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1030
ISO/IEC 17023
Ersalos

Boletim Provisério

Data de Recolha: 17/11/2025
Data de Recepgio:  17/11/2025
Data Inic. Analise:  17/11/2025
Data Fim Anidlise:  28/11/2025

Ensaio Meétodo Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Se 2 actividade alfa toual e a actividade beta total forem inferiores a 0,10 Bq/l e 1,0 Bp/), respetivamente, presume-se que a dose indicativa & inferior ao valor indicador
paramétrico de 0,10 mSv/ano. Métedo interno equivalente @ aquele que tem a mesma drea de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo

resultados compardveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s).
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition.

O Técnico
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A Directora do Laboratorio
Margarida Corre-Real
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29062/2025.01 Rolscip Selnihe
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 0371172025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgdo:  03/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Anilise:  03/11/2025
Denominagio da amostra: RI | Data Fim Andlise:  04/11/2025
*#Deslnfectante Residual (mgh):0,55
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bacterias Coliformes 1S0O 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Escherichia coli (. Coli) 15O 9308-1:2014/ 0 oo

Amendment 1.2016
Apreciacio:

Os parimetros analisades cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 9/2023 de 2| de agosto,
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideracio,

Observacgdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dades da amosera fornecidos por este. Resultados aplicam-se 4 amostra conforme rececionada,

#:Medigio efectuada in situ™

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatorio nio podera ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensalo assinalada com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no dmbito da acreditagio do Laboratério Lusigua, O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. 1.q/LQ: limite de quantificacio, 1.d/LD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAJFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusdgua. U{exp) - Incerteza da medigio, a incerteza

expandida da medicio apresentada é igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribuicio normal,

corresponde 2 um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%,

A componente relativa i colheita ndo estd incluida no valor de U{exp).

Limite Lei: Valor Parametrico de acordo com o Decreto-Lei n® 6972023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nao esti incluida no dmbito da acrediagio.

No caso de o Laboratdria Lusigua ser o responsavel pela colheita seguem-se as seguintes observagGes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a 150 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 150 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiclogicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizadas por fornecedor externo a incerteza apresentada contemp'a apenas a colheita da amostra, Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contemplz apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29062/2025.01 Soletin Delinitva
Anilise solicitada por; Aguas do Vouga Data de Recolha: 03/1172025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepgio:  03/11/2025
Descrigdo da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  03/11/2025
Denominacdo da amostra: R| | Data Fim Andlise:  04/11/2025
“#Desinfectants Residual (mg):0,55
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

{ de Lisboa - Malr_n® NIPC - 507 738950 - Capilal Social 2.500.000€, ieabzado em 750.000€

rt
g
4
3
o
Albergaria-a-Velha, 10 de novembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério
Margarida Corte-Real
YN temitn S

Mod.R07/24 Pagina 2/2

LABORATORIO LUSAGUA

Lusagua - Servigos Ambientais, S.A Sede:

Estrada Nacional | - Feira Nova - 3850-200 Albergaria-a-Velha - Portugal Av. Marechal Gomes da Costa, 33 - 1" A - |800-255 Lisboa - Portugal

vel: +351 234 520 090 - fax: +351 234 520 099 tel: +351 217928670 - fax: +351 217974649 - www lusagua.pt



Z lusagua

acreditagdo
il A

ISOAEC 7028
Ensatos |
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30304/2025.01 Salsim Lefnivg
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  24/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  24/11/2025
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Andlise:  24/11/2025
Denominagio da amostra: Beco Data Fim Analise:  25/11/2025
*#Desinfectants Residual (mg/1):0.86
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes IS0 9308-1:2014/ 0 UEC/100 mi 0
Amendment 1:2016

Escherichia coli (E. Caoli) 150 8308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0

Amendment 1:2016
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 21 de agosto.
Na avaliagio da conformidade dos resultados com a valor paramétrico, a incerteza da medicao nio foi tida em consideragio.

Observacdes:

Amaostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se a amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in sit”.

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatério nio podera ser reproduzido parciaimente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditade e nio incluido no dmbito da acreditagie do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nao acreditado. LqJ/LQ: limite de quantificacio. |.d./LD: limite de detecgio, PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-nn e PNT MA/Man
indica procedimento interno do Laboratdrio Lusdgua, Wexp) - Incerteza da medicao, a incerteza

expandida da medigio apresentada é igual d incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para vma distribuicio normal,

corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa 3 colheita nio estd incluida no valor de Uexp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n° 69/2023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados ndo estd incluida no dmbito da acreditagio.

No caso de o Laboratdrio Lusigua ser o responsivel pela colbeita seguem-se as seguintes observagdes:

- Tecnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a ISO 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que 2 ISO 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiolégicos, aplicaveis
conforme os ensaios a execumr,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra,
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ISO/EC 17018
Enmoa_
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30304/2025.01 Ee e i
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 24/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  24/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  24/11/2025
Denominacgio da amostra: Beco Data Fim Analise: 25/11/2025
*#Desinfactante Residual (mg/):0,86
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

) de Lisboa - Matr n® NIPC - 507 738950 - Capdal Social 2.500.000€_ reakzado em 750.000€

5
-4
3
&)
Albergaria-a-Velha, 02 de dezembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério
Margarida Cérte-Real
m_ .»g_g.,.;an&t.mg
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ISOULEC 17025
Ensakas

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29558/2025.01 Bojecin Beinitie

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  10/11/2025
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Anilise:  10/11/2025
Denominacio da amostra: Beco Data Fim Analise:  11/11/2025

*#Desinfectants Residual {mg/):0,78

Ensaio Método Resultade U(exp) Unidade Limite Lei
Bacterias Coliformes ISO 9308-1:2014/ o UFC/ 100 mi 0

Amendment 12016
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1-2014/ 0 UFCI00ml O

Amendment 1 2016
Apreciacio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.
Na avallacio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medicao nio foi tida em consideracio.

Observacgdes:

Amastra colhida pelo Cliente, dadas da amastra fornecidos por este, Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada,

#:Medicio efectuada in situ”,

Os resultados deste relatario referem-se exclusivamente i amosera analisada. O relatdrio nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * nio estid incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e nio incluide no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizade por
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. Lq.J/LQ: limite de quantificacio. |.d/LD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2-an e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratdrio Lusigua. U{exp} - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada & igual i incerteza-padrio combinada muitiplicada por um fator de expansio kigual a 2, o que, para uma distribui¢io normal,

corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual 2 95%.

A componente relativa i colheita nio esti incluida no valor de U(exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 2| de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditades nio estd incluida no dmbiro da acreditagio.

No caso de o Laboratorio Lusigua ser o responsivel pela calheita seguem-se as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a (50 5667-5:2006, se refere a colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 15O 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiolégicos, apliciveis
conforme os ensaios 2 executar.

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como nio incluidos no imbito da Acreditagio do Laboratério Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29558/2025.01 T O
Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 10/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcio:  10/11/2025
Descri¢io da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise; 1071172025
Denominagio da amostra: Beco Data Fim Analise; 1 1/11/2025
*#Desinfectants Residual (mg/):0,78
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

ial de Liyboa - Matr. n* NIPC - 507 738850 - Capdal Soctal' 2 500.000€. reakzada em TS0 0008

éno do Registo €

Albergaria-a-Velha, 18 de novembro de 2025

Q Teécnico A Directora do Laboratério

Margarida Cérte-Real

Teeiamh e da SRS
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29950/2025.01 Solstey Deiipkia

Aniilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/1172025
Endereco: EN n® | - Feira Nova Data de Recepcio:  17/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Anilise:  17/11/2025
Denominagdo da amostra: PE R Lavandeira Data Fim Analise:  |8/11/2025

*#Desinfectante Resldual (mgA);0,42

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes IS0 9308-1:2014/ o UFC/100 mi 0

Amendment 1:2016
Escherichia coli (E. Coli) ISO 9308-1:2014/ 0 UEC/100 ml 0

Amendment 1.2016
Apreciacdo:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto,
Na avaliagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medicio nio foi tida em consideracio.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amastra fornecidos por este. Resultados aplicam-se a amostra conforme rececionada.

#Medigio efectuada “in situ™,

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatdrio nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autoriza¢io expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo estd incluido no imbito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no dmbito da acreditagio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com *=* foi realizado par
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. 1.q/LQ: limite de quantificagio. LdJLD: limite de deteccio. PNT MA/FQ-nn, PNT MAJFQ2-nn & PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratério Lusigua. Ulexp) - Incerteza da mediio, 3 incerteza

expandida da medicio apresentada & igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fatar de expansio k igual 2 2, o que, para uma distribuigio normal,
correspande a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa 4 colheita njo esti incluida no valor de U(exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Becreto-Lel n® 69/2023 de 21 de agosto.

Declaragio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd incluida no Smbito da acredicagio,

No caso de o Laboratdrio Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes cbservaces:

- Técnica de colheita: colkeita em torneira,

- Clarifica-se que a ISO 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 150 19458:2006 se refere 2 colheita de ensaios microbiclégicos, apliciveis
conforme os ensaios a execugr.,

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo 3 incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
£omo nio incluidos no ambito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.
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RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29950/2025.01 Boletim Definitivo
Anilise solicitada por; Aguas do Vouga Data de Recolha: 17/1172025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcdo:  17/11/2025
Descricio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Analise:  17/11/2025
Denominacio da amostra: PE R Lavandeira Data Fim Analise:  18/11/2025
*#Desinfectants Residual (mgn):0,42
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Albergaria-a-Velha, 24 de novembro de 2025

O Técnico A Directora do Laboratorio

Margarida Corte-Real

-ﬂ:’“ﬁ éﬁ j w%ﬁh&“g
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Ensatot

Boletim Provisério

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29561/2025.01

Anailise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 1071172025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepcio:  10/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data lnic. Analise:  10/11/2025
Denominacdo da amostra: 5. Jacinto Data Fim Analise;  21/11/2025
*#Desinfectante Rasidual (mgA):0.37
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 41,3 mgll CaCO3 7
Aluminio PNT MA/FQ-65 (2023-06-16} 29 + 23% pgll 200
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Factor de 3
diluicio
Clostridium perfringens 1SO 14189:2013 0 UFC/1 00ml 0
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-06 (2022-09-29) 113 £18% uSfcm 2500
Cor NP 627:1972 <6(l.q.) mgft PtCo 20
Ferro PNT MA/FQ-65 (2023-06-18) <40 {l.9.) pg/! 200
Manganés PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <10{L.9.} pgll 50
Oxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0(.9.) mg O 5.0
(2019-11-11) equivalente a
IS0 8467.1993
oH PNT MA/FQ-15 (2022-05-29) 8,6 (19 2C) +0.2 Escala de 26,5 & €9,5
Sorensen
Bactérias Coliformes 1ISO 9308-1.2014/ 0 UFC/100 ml 0
Amendment 1:2016
Enterococos 1SO 7899-2:2000 0 UFC/100 ml 0
Escherichia coli (E. Coli) 1S0 9308-1:2014/ 0 UEC/100 ml 0
Amendment 1:2016
Niimero de coldnias a 1SO 6222:1989 0 UEC/mi Sem alteracio
(22+2) °C
Numero de coldnias a 1ISO 6222:1999 0 UEC/mi Sem alteragio
(36£2) °C
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) 1 Factor de 3
diluicio
Turvagdo PNT-MA/ FQ-67 <0,80 (L.g.) UNT 4
(2019-12-18) equivalente a
ISO 7027-1:2016
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n* §9/2023 de 21 de agosto.
Na avaliagdo da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigdo nio fol tida em consideragao.
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(1)

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29561/2025.01

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova
Descri¢do da amostra: Aguas de consumo

Denomina¢do da amostra: §. Jacinto
*#Desinfectante Residual (mg/):0,37

acreditagda
————

L0302
ISONEC 170138
Ensaios

Boletim Provisorio

Data de Recolha: 10/11/2025
Data de Recepgio:  10/11/2025
Data Inic. Andlise:  10/11/2025
Data Fim Anidlise:  21/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Observagdes:

Amastra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in situ”.

Os resultados deste relatdrio referem-se exclusivamente i amostra analisada. O relatdrio nio poderd ser reproduzido parcialmente sem autorizagdo expressa
do laboratdrio. O ensaio assinalado com * nio esti incluido no dmbito da acrediacio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinatado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado € nio incluido no ambito da acreditagio do Laboratério Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio ndo acreditado, Lg/LQ: limite de quantificagio. 1.dJLD; limite de detecgio. PNT MA/FQ-nn, PNT MA/FQ2Z-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratdrio Lusigua. U{exp) - Incerteza da medicio, a incerteza

expandida da medicio apresentada é igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribui¢o normal,

corresponde 2 um nivel de confianga aproximadamente igual a 35%.
A componente relativa 3 colheita ndo estd incluida no valor de U{exp).

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 21 de agosto.

Declaragcio de conformidade de ensaios nio acreditados nio estd Incluida no dmbito da acreditagio.
Mo caso de o Laboratorio Lusigua ser o responsavel pela cotheita seguem-se as seguintes observagdes:

= Tecnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a ISO 5647-5:2006, se refere i colheita de ensaios fisico-quimicos e que a 1SO 19458:2006 se refere i colherta de ensaios microbiologicos, apliciveis

conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinalados come sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo inchsidos no dmbito da Acreditagdo do Laboratdrio Lusdgua a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra.

Método interno equivalente & aquele que tem a mesma area de aplicacio e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados compariveis 10{s)

método(s) normabizado(s) junto indicado(s).
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Ediuon.

O Tecnico

ﬁ:«:&: R
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Z lusagua

Substitui o Relatérie de Ensaio n® 2956 1/2025.01 de 24/1 172025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29561/2025.02

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga

Endereco: EN n° | - Feira Nova

Descri¢io da amostra: Aguas de consumo

Denominacdo da amostra: S. Jacinto

*#Desinfectanta Resldus) {mgA):0,37

Data de Recolha:
Data de Recepgao:
Data Inic. Andlise:

Data Fim Anilise:

wcreditagdo
e ——

[E15H
SOAEC 17028
Ersaten

Boletim Definitivo

10/11/2025
10/11/2025
10/11/2025
26/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
* Alcalinidade SMEWW 2320 B 41,3 mg/l CaCO3 -
Aluminia PNT MA/FQ-65 (2023-08-16) 29 +23% pgll 200
Célcio PNT MA/FQ-684 (2023-05-08) 17 +15% mg/| =
Cheiro a 25°C PNT MA/FQ-60 (2018-09-17) <1 Ee e 3
dilvicio
Clostridium perfringens ISO 141892013 o UFC/100ml 0
Condutividade a 20°C PNT MA/FQ-08 (2022-09-29) 113 +1,8% uS/fem 2500
Cor NP 6271972 <6(l.q.) mg/l PtCo 20
Ferro PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <49 (L.q.) pgl 200
Manganés PNT MA/FQ-65 (2023-06-16) <10 (Lq.) ng/l 50
Oxidabilidade PNT-MA/ FQ-66 <1,0(l.q.) mg O 5.0
(2019-11-11) equivalente a
IS0 8467:1993
pH PNT MA/FQ-15 (2022-09-29) 8,6 (19 2C) $0.2 Escala de 265e <95
Serensen
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014/ 0 UEC/ 100 mi 0
Amendment 1:2016
Enterococos ISO 7899-2:2000 UFC/100 ml 0
Escherichia coli (E. Coli) 1SO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0
Amendment 1:2016
Nomero de coldnias a IS0 6222:1999 0 UFC/mi Sem alteracio
{22£2) °C
Niamero de coldnias a I1ISO 6222:1999 0 UFC/ml Sem alteragio
{36¢2) °C
Sabor a 25°C PNT MA/FQ-60 {2018-09-17) <1 Factor de 3
diluigio
Turvagéo PNT-MA/ FQ-67 <0,80 (Lg.) UNT 4
{2019-12-18) equivalente a
ISO 7027-1.2016
Apreciagio:
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Substitui o Relatério de Ensaio n® 29561/2025.01 de 24/11/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29561/2025.02 poicgm Defokivo

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha: 101112025
Endereco;: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  |0/11/2025
Descrigio da amostra: Aguas de consumo Data Inic. Anilise;  10/11/2025
Denominagio da amostra: 5. Jacinto Data Fim Anilise:  26/11/2025

*#Desinfectants Residual (mgA):0,37

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei

Qs parametros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® $9/2023 de 21 de agosto.
Na avalia¢io da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incerteza da medigio nio foi tida em consideracio.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente, dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in sit™,

Os resultados deste relatorio referem-se exclusivamente d amostra analisada. O relatorio nio poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagio expressa
do laboratério. O ensaio assinalado com * ndo estd incluido no dmbito da acreditagio do Laboratdrio Lusigua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensalo acreditado e nio incluido no dmbito da acreditagio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nao acreditado. 1q./LQ: limite de quantificacio. |.d/LD: limite de detecgio. PNT MA/FQ-an, PNT MAIFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento interno do Laboratorio Lusigua. U{exp} - Incerteza da medigio, a incerteza

expandida da medicdo apresentada e igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por um fator de expansio k igual a 2, o que, para uma distribui¢io normal,
corresponde a um nivel de confianga aproximadamente igual a 95%,

A componente relativa i colheita nio estd incluida no valor de U{exp).

Limite Lei; Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 69/2023 de 2| de agosto.
Declaragio de conformidade de ensaios nao acreditados ndo estd incluida no dmbito da acreditagio.
Ma caso de o Laboratério Lusigua ser o responsivel pela colheita seguem-se as seguintes observagdes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a ISO 5667-5:2006, se refere a colheita de ensaios fisico-quimicos e que a ISO 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiologicos, apliciveis
conforme os ensaios a executar.

- Nos ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colheita da amostra. Nos ensaios assinalados
como ndo incluidos no imbito da Acreditagio do Laboratdrio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas a colheit da amostra.

Método interno equivalente € aquele que tem a mesma area de aplicagio e que cumpre as caracteristicas de desempenho, obtendo resultados compariveis ao(s)
método(s) normalizado(s) junto indicadofs).
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition.
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Z lusagua

Substitui o Relatdrio de Ensaio n® 29561/2025.01 de 24/11/2025
RELATORIO DE ENSAIO Nr: 29561/2025.02

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Endereco: EN n° | - Feira Nova
Descrigiio da amostra: Aguas de consumo

Denominacio da amostra: S. Jacinto
*#Desinfectante Residual (mg).0 37

Ensaio Método Resultado

IRAC

acreditagdo

LM}
1SO/4EC 17025
Ensalos

Boletim Definitivo

Data de Recolha: 10/11/12025
Data de Recepgiio:  10/11/2025
Data Inic. Anilise:  10/11/2025
Data Fim Andlise:  26/11/2025

U(exp) Unidade Limite Lei

Albergaria-a-Velha, 27 de novembro de 2025

O Técnico

Toredion

A Directora do Laboratério
Margarida Corte-Real

Wmmk&ﬂmg
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lusagua

(1)

gereditacdo
e ———

Lo3c2
ISQUIEC 17028
Ensaias

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30306/2025.01 foket Defmitve

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga Data de Recolha:  24/11/2025
Endereco: EN n° | - Feira Nova Data de Recepgio:  24/11/2025
Descrigio da amostra; Aguas de consumo Data Inic. Analise: ~ 24/11/2025
Denominacio da amostra: PE R Mamarrosa Data Fim Analise;  25/11/2025
*#Desinfectants Raslduat (mgA).0,42
Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Bactérias Coliformes 1SO 9308-1:2014/ 0 UFC/100 ml 0

Amendment 1.2016
Escherichia coli (E. Colij ~ 1SO 930812014/ 0 UFCIIO0 ml O

Amendment 1:2016
Apreciagio:

Os parimetros analisados cumprem na integra com o Decreto-Lei n® §9/2023 de 21 de agosto.
Na avaltagio da conformidade dos resultados com o valor paramétrico, a incertera da medigia nio foi tida em consideragio.

Observacdes:

Amostra colhida pelo Cliente. dados da amostra fornecidos por este. Resultados aplicam-se 3 amostra conforme rececionada.

#:Medicio efectuada "in situ”,

Qs resultados deste relatério referem-se exclusivamente 4 amostra analisada. O relatdrio ndo poderi ser reproduzido parcialmente sem autorizagao expressa
do laboratorio. O ensaio assinalado com * nio esta incluido no imbito da acreditagio do Laboratorio Lusagua. O ensaio assinalado com ** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio acreditado e ndo incluido no dmbito da acreditacio do Laboratorio Lusigua. O ensaio assinalado com *** foi realizado por
fornecedor externo com ensaio nio acreditado. L.qJ/LQ: limite de quantificagio. .dJLD: limite de detecgio. PNT MAIFQ-nn, PNT MAFQ2-nn e PNT MA/Mnn
indica procedimento internc do Laboratério Lusdgua. Li{exp) - Incerteza da medicdo, a incerteza

expandida da medigio apresentada é igual i incerteza-padrio combinada multiplicada por vm facor de expansio k igual a 2, o que, para uma distribui¢io normal,

corresponde a um nivel de confianca aproximadamente igual a 95%.

A componente relativa i colheita nio estd incluida no valor de Ufexp}.

Limite Lei: Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n® 63/2023 de 2| de agosto.

Dectaracio de conformidade de ensaios nio acreditados n3o esti incluida no dmbito da acreditacio.

Mo caso de o Laboratorio Lusagua ser o responsavel pela colheita seguem-se as seguintes observagoes:

- Técnica de colheita: colheita em torneira.

- Clarifica-se que a (50 5667-5:2006, se refere i colheita de ensaies fisico-quimicos e que a I1SO 19458:2006 se refere i colheita de ensaios microbiclégicos, aplicivels
conforme os ensaios a executar.

- Nas ensaios assinalados como sendo realizados por fornecedor externo a incerteza apresentada contempla apenas a colhieia da amostra. Nos ensaios assinalados
como nao incluidos no dmbito da Acreditagio do Laboratorio Lusigua a incerteza apresentada contempla apenas 2 colheita da amostra.
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IRAC

acreditagdo
e ——

L032
WSONEE 17013
Enseios

RELATORIO DE ENSAIO Nr: 30306/2025.01 Lo et DD

Anilise solicitada por: Aguas do Vouga
Enderego: EN n° | - Feira Nova
Descrigio da amostra: Aguas de consumo

Denominagio da amostra: PE R Mamarrosa
*#Desinfectanta Resldual (mgA):0.42

Data de Recolha: 2471172025
Data de Recepgio:  24/11/2025
Data Inic. Analise: ~ 24/11/2025
Data Fim Analise:  25/11/2025

Ensaio Método Resultado U(exp) Unidade Limite Lei
Albergaria-a-Velha, 02 de dezembro de 2025
O Técnico A Directora do Laboratério
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